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Istem Yapilan Birim Adi | Covid 19 Tani Laboratuvari Istem Tarihi 05/11/2020
Miktan ve Tiirii 6 Kalem Laboratuvar Malzemesi Yetecegi Siire 6 Ay

1.

MADDE I- GENEL SARTLAR: Genel sartlar, alimi istenen malzemeler igin ayri ayri

belirtilmesine gerek olmayan, istisnas belirtilmemigse tiimii igin gegerli olan kosullardir.

Her hangi bir kaleme veya gruba fiyat verilirken; isin sartnamesinde yazil, teknik bilgileri kapsayan
“Teknik Sartnameye Cevap” hazirlayip “Teklif Dosyasi” evraklari arasinda vermeleri gerekmektedir,
Teknik Sartnameye Cevaplar :

a. Teknik sartnamenin her bir maddesi cevaplanmalidir,

b. Belge isteniyorsa belge ekine eklenip numaralandiriimali, belge iizerine sartname maddesi
yazilmahdir,

Tiim kitlerin ad, marka, ambalaj, iiretici firma ve iilke, saklama kosullari, raf 6mrii gibi 6zelliklerinin
yer aldig bir tablo ve kitlerin orijinal prospektiislerinden birer adet sunulmalidir.

Numune verilmesi : Teknik sartnameye uygunlugunun degerlendirilebilmesi igin &zel sartlarda
belirtildigi takdirde numune teslim edilmelidir. Numune ile ilgili asagidaki sartlar gegerlidir:
a. Numune/ler Tibbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Yoneticiligine imza karsihgi verilmelidir,

Teslim alan kisi tarafindan imzalanan numune teslim tutanag, teklif zarfi igerisine konulmalidir.

Teklif edilen kitler Viicut Diginda Kullanilan Tibbi Tani Cihazlar: Yonetmeligine uygun olmali, uygun
olduguna dair Tiirkive Ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi (TITUBB) barkod numarasi
verilmelidir.

Teklif vermeye yetkili olunduguna dair, teklifi veren istekli vetkili bayii ise TITUBB tarafindan
verilen bayii no, iiretici veya distribiitr ise firma tanimlayici numarasi verilmelidir.

MALZEMELERIN TESLiMI, EGITIM VE MUAYENE KABUL ISLEMI:
a. Malzemelerin Teslimi:
i. Malzeme 4 parti halinde siparis edilecektir.

ii. Firma Idare tarafindan kendisine teblig edilen siparisleri, teblig tarihinden itibaren en
geg 13 (onbes) giin igerisinde saglamalidir.

iii. Malzemelerin teslimi sirasinda irsaliye veya ayri bir belgede teslim edilen
malzemenin, lot numarasi, son kullanim tarihi ve ambalaj miktar1 mutlaka
belirtilmelidir.

iv. Kitler teslim edilirken soguk zincire dikkat edilmelidir.
v. Malzemelerin Raf Omrii:

I.- Malzemelerin raf 6mrii, teslim edildigi tarihten baslayarak en az 6 ay
olmalidir. Raf 6mriinii tamamlamasina 3 (lig) ay kalan malzemeler, 6nceden
haber verilerek, yiiklenici firma tarafindan, raf émrii daha uzun olanlarla,
ayrica bir ticret talep edilmeksizin degistirilecektir.

2. Kullanim sirasinda bir sorun ¢ikmasi durumunda; yiiklenici firma, ilgili tiim
malzemeleri, saghikh caligtigi kanitlanmisg, yeni iiretim serisi sayili (lot
numaralt) malzemelerle ayrica bir iicret talep etmeksizin degistirmelidir.

vi. Muayene, Denetim ve Kabul islemi:

1. Malzeme Muayene ve Kabul islemleri, Mal Alimlari Denetim, Muayene ve
Kabul Islemlerine Dair Yénetmelik Hiikiimlerine gore gergeklestirilecektir.
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MADDE 11-OZEL SARTLAR; 6zl sartlar, alimi istenen malzemelerin belirli birisj veya bir grubu

i¢in 6zel olarak tanimlanmus ve her gikkina uyulmasi gereken kosullardir,

1. 1 sira nolu Pipet ucu 10 pL filtreli-steril icin agagidaki sartlar gecerlidir:
a. Pipetucu 0,5-10 puL arasinda arasinda pipetleme yapilabilmelidir.

&

Filtreli micropare filtre beyaz olmalidir.

Universal, polipropilen yapida olmalidir.

& o

Uzun tip olmalidr.
Pipet uglari 96’ lik kutularda ster;] olarak paketlenmis olmalidir.
PCR testlerinde kullanilmak tizere iiretilmis olmalidir.

Gilson ve eppendorf marka pipetlere uyumlu olmalidir.

Fm oo

I kutu numune verilmelidir,

2. 2 sira nolu Cryo tiip saklama kutusu (81°lik) i¢in asagidaki sartlar gecerlidir:
Derin dondurucuda cryo tiiplerini -86 °C’de saklamak amaciyla kullanilacaktr,

T B

2 mL lik cryo tiipleri konulabilmelidir.

81 adet cryo tiip konulabilmelidir.

Cryo tiiplere barkod yapistirilacagi igin, tiipler gézlere rahathikla konulabilmelidir.
Tiipler konuldugunda kapaklar rahat oturmalidir.

c
d
€
f.  Kapakli olmalidir,
8- Kapakta veya i¢ kisimda tlip sira numaralari olmalidir,
h

1 Adet numune verilmelidir,

3. 3 sira nolu cryo tiip 1.8 mL i¢in asagidaki sartlar gecerlidir:
a. Tiipler PCR testleri igin kullanilacaktir,

b. Cryo tiipler 1.8-2 mL hacminde olmaly,

¢. Steril olmaly,

d. Rnase-/Dnase-free olmal,

e.  Uriinii tanitic; katalog veya numune verilmel idir,

f.  Distan vidals olmalidir,

g ORLAB katalog no E523021 veya dengi iiriin olmalidir.
h. 20 adet cryo tiip sporu verilmelidir,

i. Spor en az 40 adet cryo tiipili alabilmelidir.
ii. Otoklavlanabilmelidir.
ili. Tiipler rahatca spora yerlestirilebilmelidir,

L. 5 Adet numune verilmelidir.

4 sira sayih Pipet plastik pastér icin asagidaki sartlar gecerlidir.
a. 2-3 mL hacminde sivi pipetlemeye uygun olmalidir,
b. Steril olmalidir.
¢. Tek tek steril paketlerde olmalidir.
d. 5 Adet numune verilmelidir.
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5. 5sira nolu PCR Plate 96 Kuyucuklu icin gegerlidir.
a. Biorad CFX96 model real time cihazina uygun olmalidir.
b. 96 (Doksanalt1) kuyucuklu olacaktir.
¢. Dustik profilli (15.5 mm) (Onbes nokta elli milimetre) olacaktir.

olmalidir.

e. Yari etekli olacaktrr,

f. Kuyucuklar 0,1 mL hacimli olacak ve kuyucuk rakamlari ve harfler beyaz iizerine siyah

olacaktir.

g- Plaka dlgiileri, asagidaki tabloda belirtildigi sekilde olacaktir.

i. Taban diizleminde uzunluk 127.6 mm
ii. Taban diizlemindeki genislik 85.2 mm
iii. Genel yiikseklik 15.5 mm
iv. Kuyu derinlik 15 mm
v. Agmada iyi ¢ap 5,7 mm
vi. Konik kesitin altindaki kuyu capi 3.00 mm

vii. Kuyu aralik 9,00 mm

h. Plate sayisi kadar optik kapatici verilmelidir.
i. PCR optik kapatic teknik dzellikleri:

i. Teklif edilen plateler ile tam uyumlu olmalidir.

ii. Optik gegirgen olmalidir
iii. -40°C ile 120 °C arasinda kullanmaya uygun olmalidir
iv. Kendinden yapiskanh olmalidir.

jo 1 adet plate ve 1 adet optik kapatici numune verilmelidir.

6. 6 sira nolu PCR sogutucu blok icin gecerlidir:
calisabilmelidir.
devreye girmelidir.
olmalidirlar,

ile beraber verilmelidir.

d. Tespit edilebilir RNase, DNase, DNA , PCR Inhibtérleri ve Pirojen igermedigi sertifikali

a. Kapakli olmali, -20 derecede donmali, oda sicakliginda ¢alisma sirasinda 3-6 saat aras
b. Uriin dig ortamda, 1sinmaya basladiginda uyarici mekanizmaya sahip olmali, renk indikatérii
¢. Malzemeler yiiksek derecede transparent ve yiiksek kalite polypropylene'den iiretilmis

d. PCR galigmalarina kullanima uygunlugu test edilmis, belgelendirilmis olmali ve bu belge iiriin

I I

%NO MALZEMENIN ADI MIKTARI | BiRiMi
1. Pipet ucu, steril, filtreli, DNAz, RNAz free 10 ns 201,600 Adet
‘jz. Cryo tiip saklama kutusu 2 mL (81°lik) 1.500 Adet

3. | Cryotiip 1,8 mL 200.000 Adet
|__4. | Pipet plastik pastor 200.000 Adet
Ls. PCR Plate 96 Kuyucuklu 2.000 Adet

6. | PCR sogutucu blok 4 Adet |




