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Universitemiz Bilimsel Arastirma Projeleri Yoénetimi Komisyon Kararinca desteklenmesi
kabul edilen, Veteriner Fakiiltesi Ic Hastaliklar1 Ana Bili Dali'na ait projede kullanilmak iizere 1 adet
(komple sistem) Lazer Terapi Cihazi satinalinmasina ihtiya¢ vardir.
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LAZER TERAPI CIHAZI TEKNIK SARTNAMESI

1. Lazer Terapi sistemi; taginabilir, hizh, glivenilir, kzilStesi isinla calisma Ozelligine sahip
kompakt bir cihaz olmalidir.

2. Cihaz sadece veteriner alanda kullamm igin dizayn ediimis oimahdw.

Al

Asagidaki durumiarda cihaz etkifi oimaldir.

* Osteoartrit

* Eklem Agriari

» Tendinopatiler

+ Odem ve konjesyon

« Ligamentierde burkulma

« Kas gerginiikieri

» Derin delik geldindeki yaralar
» Travima Sonras! Hasar

» Post-operatif agn

» Boyun ve Sirt Agrisi

* Kalga displazisi

 Yaniklar

« Kronik Yaralar

* Rehabilitasyon

« Post-ortopedik cerrahi lyilesme

4. Cthaz IEC-60825-1 Uygulamalanina gbre en az 4.Sinif Lazer olmalidw.

»n

Cihaz iizerinde software giincellemeleri igin en az 1 adet USH portu budundurmalidir.
6. Cihazin akupunidur galisma dzelligi olmahdr,
7. Cihazin en az 16 milyon renkli dokunulabilir dijital ekrani olmalidr.

8. Cihazin dokunulabilir ekranindan hastaya ait bilgiler girilebiimelidir. Hasta sonuglan ¢ihaz
hafizasinda saklanabilmelidir.

9. Cihaz tagmabilir oimali, elekirik veya pille caligabilmelidir.
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0. Cihazda veteriner saha uyguiamaianna yonelik en az 50 proiokoi Onceden yiikienmis ve hazir
bulunmghdir.

11. Gihaz uygulamalan balgelere, agrinin derecesine veya tiiriing, cinsiyete ve deri rengine gore
ayarianabilir oimalidir.

12, Cihazda Yyiiklenmig protokollerin diginda ayn protokollerin geligtirilip buntarin sakdlama Szelhig
olmahidir.

3. Cihazin kullamm igin uzman personet ihtiyaci olmamaldir.
14, Cihaz fabrikasyon hatalarina karg: en az 2 yil garantili olmahdir,

NSy

46. Cihazin en az 660nm ve en g¢ok 970 nm dalga boylannda degigken isin 6zelligi olmalidir.
Bunlan 15in dalga boylarinin ayn ayn ve birlikie caigma Szelligi bulunmalidir,

17. Cihazin giic arahd: 0,1W ile 15W arasinda olmalidir.

48. Cihaz stirekii ve darbeii 1sin vurugu yapma ozeliigine sahip oimaidir.

19, Cihazin Gz¢l 20 Watt ortalama giigte yogun sliper atim Gzefligi olmahdrr,
20. Cihazin siirekli dalga ve frekans modiilii 1 ile 20.000Hz arasinda olmalidir.



21.Gihaz optiginin odaklanma dlclisi 12mm ile 25mm arasinda ayarlanip olup, ¢ihaz 1em2 ile
Scm?2 alan arasinda tedavi uygulayabilmelidir.

22. Cihazin dayaniklt yiksek gecirgen fiber optik kablosu olmalidir.

23. Cihazin entegre ayarianabiiir bagiigi oimaildr. Bu bagiigin lizerinde ayrica parmak anahiari
bulunmalidir.

25. Cihazin en az 256 MB RAM belledi gimakdir.
26. Cihazin FDA tafafindan onaylanmis olmasi ve CE sertifikasi bulundurmas gerekmektedir.

27. Lazer Terapi cihazinn satin alinmast e kurwlacak sistem icin gerekii olan agadida ki
aksesuariar yiiklenici firma tarafindan beraberinde Ucretsiz verilecektir.

ENT fiber Optik (2 adét)
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Hayvan Koruyucu Gozlik {1 set)
Operatir Koruyucu Gozilik (4 Adet)
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