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Konu: 19 Kalem Malzeme Alimi

iLGiLi FIRMALARA

Universitemiz BAPKOB tarafindan desteklenmekte olan Veteriner Fizyoloji Anabilim Dali BAPQ1-2024-5033 no’lu
proje igin ekde teklif cetvelinde yazih 19 (ondokuz) kalem malzemenin Yiiksekdgretim Kurumlan tarafindan, 4734 Sayili Kamu
ihale Kanununun 3 iincii maddesinin (f) bendi kapsaminda yapilacak ihalelere iliskin, 01.12.2003 tarihli 2003/ 6554 sayili
Kararnamenin Eki Esaslarin 21 inci maddesinin (d) fikrasi kapsaminda satin alinacaktir.

idari sartname ve teknik sartnamede istenilen dzellikleri saglayacak malzemenin temini tarafimizca miimkiin ise
asagidaki hususlara dikkat edilerek KDV Harig teklifinizi 30/03/2024 giinii, saat 13.30 kadar, kerim.diktas@omu.edu.tr mail
adresine ulasacak sekilde génderilmesini rica ederim.
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Ek: Dogrudan Temin Teklif Mektubu
Teknik sartname

Iletisim: 0362 312 1919- 2809
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\ ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITESI
3 DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU

VETERINER FAKULTESI

Alimin Adi / Numarasi

BAP01-2024-5033 Proje 19 kalem malzeme alimi/ 2400051387

Son Teklif Verme Tarihi

30.03.2024 saat 13.30 kadar

Teklif Sahibinin Adi ve Soyad / Ticaret Unvani

TC Kimlik Numarasi, Vergi Kimlik Numarasi

Adresi

Telefon, Faks Numarasi, e-posta Adresi

Teklif Cetveli
Sira Malm/Hl‘zr:netm/Yamm Birimi Rificesien B'mm Tutar: KDV NLarka/ Model
No Isinin Adi Fiyati % (Diger Hususlar )
1 ALT Biosystem Kiti Adet 1
2 | AST Biosystem Kiti Adet 1
3 | Demir Biosystem Kiti Adet 1
4 | Fosfor Biosystem Kiti Adet 1
3 GGT Biosystem Kiti Adet 1
6 Glukoz Biosystem Kiti Adet 1
7 | GSH-Px Elisa Test Kiti 96'lk Adet 2
8 | Kalsiyum Biosystem Kiti Adet 1
9 | Kreatin Biosystem Kiti Adet 1
10 | Kreatin Kinaz Biosystem Kiti Adet 1
11 | LDH Biosystem Kiti Adet 1
Sari Kapakh Tiip S mL 100
ad/pkt (5 mL kapasiteli 100 Paket 1
12 .
adet iceren sari kapakli
biyokimya tiipi)
13 | SOD Elisa Test kiti 96'lik Adet 2
14 | TAS Kiti 96'lik Adet 2
15 | TOS Kiti 96'hk Adet 2
16 | Urea Biosystem Kiti Adet 1
17 | Urik Asit Biosystem Kiti Adet 1
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5 mL'lik Enjektor 100 AD/pkt
18 | (5 mL Kapasitesi Yesil Uglu, Paket 1
100 Ad/Pkt)
19 | HPLC Analizi Hizmet Alimi Adet 60

Yukanda adi ve numarasi yer alan alima/ise iliskin tiim belgeler tarafimizca okunmus, anlasilmis ve kabul
edilmigtir. Teklif fiyata dahil oldugu belirtilen tim masraflar ve teklif gecerlilik siiresi de dahil olmak izere tiim

diizenlemeleri dikkate alarak teklif verdigimizi ve yiikiimliliklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak
yaptinmlari kabul ettigimizi beyan ediyoruz.

Alim konusu isi, (KDV Harig} ... . TL (teklif edilen toplam bedel para
birimi belirtilerek rakam ve yazi ile yazn'acaktfr ) bedel kargihglnda yerine getlreceglmm kabul ve taahhiit ediyoruz.

sosilonnensncd 2024
AdI-SOYADI/ Ticaret Unvani

Kase ve imza
idari Sartname / Aciklamalar

1. Teklif edilen bedel Tiirk Lirasi cinsinden rakam ve yaz ile birbirine uygun olarak acikca yazilacaktir. Uzerinde
kazinti, silinti ve diizeltme yapilmayacaktr.

2.Ad ve soyadi veya ticaret unvani yazilmak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmis ve kaselenmis olacaktr.
3.Tekliflerin gegerlilik siresi ....... takvim glni olacaktir.

4. Ahmin/isin tamamu igin ilgili mevzuat geregince 6denecek vergi (KDV harig) , resim, harg ve benzeri giderler ile
ulasim, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizivh® ve teknik sartnamede belirtilen diger giderler
istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.

5. Alima/ise iliskin marka- model-men;e:,tekmk kodlar, teslim siiresi, KDV orami vb. idarece istenen diger
bilgilerDiger Hususlar kisminda belirtilecektir."

Yidare tarafindan gerekli ise ekleme veya degisiklik yapilabilir.
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Teknik Sartname

1. TOTAL OXIDANT ASSAY KiT

1.1. Kit kolorimetrik yéntem ile plazma, serum, idrar, tiikriik ve hiicre lizat orneklerinde
antioksidant kapasitesini élcebilmelidir.

1.2. Kit tiire spesifik olmamalidir.
1.3. Kit 96 testlik orijinal ambalajinda olmalidir.
1.4, Kitin saklama kosulu 4°C olmalidr.

1.5. Kit iceri§inde AntioxidantAssayBuffer (1 sise), AntioxidantAssayChromogen (3 sise),
AntioxidantAssayMetmyoglobin (2 sise), AntioxidantAssayTrolox (3 sise),
AntioxidantAssayHydrogenPeroxide (1 sise) bulunmalidir.

1.6. Gerekli 6rnek miktari 10 pL olmalidir.

1.7. Antioksidant seviyesi 0,044-0,330 mM olan &rneklerin 6letimii yapilabilmelidir,
1.8. Okutma 750 veya 405 nm’de yapilabilmelidir.

1.9. Uriin saklama kosullarina uygun olarak teslim edilmelidir.

1.10. Teklif verecek firmalar galisma sirasinda aplikasyon ve calisma destegi vereceklerdir.
1.11. Kit cahismasi icin gerekli pipet, okuyucu ve yikayici gibi cihazlar firma tarafindan karsilanacaktir.

1.12. Teklif verecek firmalarin TSE Yeterlilik Belgesi olmalidir ve teklifle beraber verilmelidir.

2. TOTAL ANTIOXIDANT ASSAY KiTi TEKNIK SARTNAMES]

2.1. Kit kolorimetrik ydntem ile plazma, serum, idrar, tiikriik ve hiicre lizati orneklerinde
antioksidant kapasitesini élcebilmelidir.

2.2. Kit ture spesifik olmamalidir.
2.3. Kit 96 testlik orijinal ambalajinda olmalidir.
2.4. Kitin saklama kosulu 4°C olmalidir.

2.5. Kit iceriginde AntioxidantAssayBuffer (1 sise), AntioxidantAssayChromogen (3 sise),
AntioxidantAssayMetmyoglobin (2 sise), AntioxidantAssayTrolox (3 sise),
AntioxidantAssayHydrogenPeroxide (1 sise) bulunmalidir.

2.6. Gerekli 6rnek miktari 10 puL olmalidir.

2.7. Antioksidant seviyesi 0,044-0,330 mM olan 6rneklerin 6lgtimu yapilabilmelidir.



2.8. Okutma 750 veya 405 nm’de yapilabilmelidir.
2.9. Uriin saklama kosullarina uygun olarak teslim edilmelidir.

2.10. Teklif verecek firmalar ¢alisma sirasinda aplikasyon ve galisma destegi vereceklerdir.
2.11. Kit calismasi icin gerekli pipet, okuyucu ve yikayicl gibi cihazlar firma tarafindan karsilanacaktir.

2.12. Teklif verecek firmalarin TSE Yeterlilik Belgesi olmalidir ve teklifle beraber verilmelidir.

3. SUPEROXIDE DISMUTASE ASSAY KITI TEKNIK SARTNAMESI
3.1. Kit plazma, serum, eritrosit lizat, hiicre lizat: ve doku homojenatinda calisabilmelidir.
3.2. Kit 96 testlik orijinal ambalajinda olmalidir.
3.3. Kit -20°C’de muhafaza edilmelidir.

3.4. Kit igeriginde AssayBuffer 10x (1 sise, 5 ml), SampleBuffer 10x (1 sise, 5 ml),
RadicalDetector ( 1 sise, 250 pL), SOD Standard (1 sise, 100 pL), XanthineOxidase (3 sise, 150 pL)
bulunmalidir.

3.5. Kit superoxide radikallerinin tesbiti icin tetrazolium tuzu icermelidir.
3.6. Kit SOD’un Cu/Zn, Mn ve Fe SOD iic tiiriinii de olcebilmelidir.

3.7. Gerekli 6rnek miktari 10uL olmalidir.

3.8. inkiibasyon siiresi 20 dakikay gecmemelidir.

3.9. Test oda sicakhginda ¢ahsiimalidr.

3.10. Sonug hesaplama standartlarla gizilen grafikle yapilmalidir.

3.11. Okuma 440-460 nm'’de yapiimalidr.

3.12. Uriin saklama kosullarina uygun olarak teslim edilmelidir.

3.13. Kitlerin calismasi igin gerekli tiim ekipman (okuma ve yikama cihazi, pipetler, sarf
malzemeler) firma tarafindan saglanmalidir.

3.14. Calisma laboratuvarimizda Firma teknik personeli tarafindan yapilmalidir.
3.15. Sonug alinamayan kitler firma tarafindan degistirilmelidir.

3.16. Teklif verecek firmalarin TSE Yeterlilik Belgesi olmalidir.



4. GLUTATHIONE PEROXIDASE ASSAY KiTi TEKNIK SARTNAMESI

4.1. Kit tiire spesifik olmamalidir.

4.2.Kit plazma, eritrosit lizati, doku homojenat), hiicre lizati gibi numune tiplerinde calisabilmelidir.

4.3.Kit 96 testlik orijinal ambalajinda olmalidir.

4.4.Kit -20 °C ‘de saklanmalidir.

4.5.Kit iceriginde GPX AssayBuffer( 10x conc., 1 sise, 3 ml), GPX SampleBuffer ( 10x conc., 1 sise, 3 ml)
GlutathionePeroxidase Control (1 sise, 50 HL), GPX Co-SubstrateMixture (2 sise), GPX
CumeneHydroperoxide (1 sise, 2,5 ml) bulunmalidir.

4.6.Gerekli 6rnek miktari 20 pL olmaldir.

4.7.0kutma 340 nm ‘de yapilmaldir.

4.8.it, 50-344 nmol/min/ml araliginda ¢alisma yapilabilmelidir.

4.9. Uriin saklama kosullarina uygun olarak teslim edilmelidir.

’

4.10.  Teklif verecek firmalar calisma sirasinda aplikasyon ve calisma destegi vereceklerdir.
4.11.  Kit calismasi icin gerekli pipet, okuyucu ve yikayici gibi cihazlar firma tarafindan kargilanacaktir.
4.12.  Teklif verecek firmalarin TSE Yeterlilik Belgesi olmalidir ve teklifle beraber verilmelidir.
9. GlukozBiosistem A15 Otoanalizér Kiti

Laboratuvarimizda bulunan cihaz ile uyumiu ve/veya ayni marka olmalidir.
Uyumsuz kitler iade edilip 10 guin igerisinde yenisi ile firma degistirmelidir.

6. Ure Biosistem A15 Otoanalizor Kiti

Laboratuvarimizda bulunan cihaz ile uyumlu ve/veya ayni marka olmalidir.
Uyumsuz kitler iade edilip 10 guin igerisinde yenisi ile firma degistirmelidir.

7. Urik asit Biosistem A15 Otoanalizér Kiti

Laboratuvarimizda bulunan cihaz ile uyumiu ve/veya ayni marka olmalidir.
Uyumsuz kitler iade edilip 10 gun igerisinde yenisi ile firma degistirmelidir.

8. Kalsiyum Biosistem A15 Otoanalizér Kiti

Laboratuvarimizda bulunan cihaz ile uyumlu ve/veya ayni marka olmalidir.
Uyumsuz kitler iade edilip 10 giin icerisinde yenisi ile firma degistirmelidir.

9. Magnezyum Biosistem A15 Otoanalizér Kiti

Laboratuvarnimizda bulunan cihaz ile uyumiu velveya ayni marka olmalidir.
Uyumsuz kitler iade edilip 10 giin igerisinde yenisi ile firma degistirmelidir.

10. KreatininBiosistem A15 Otoanalizor Kiti

Laboratuvarimizda bulunan cihaz ile uyumlu ve/veya ayni marka olmalidir.
Uyumsuz kitler iade edilip 10 gun igerisinde yenisi ile firma degistirmelidir.

11.KortizolBiosistem A15 Otoanalizér Kiti



Laboratuvarimizda bulunan cihaz ile uyumlu ve/veya ayni marka olmalidir.
Uyumsuz kitler iade edilip 10 giin igerisinde yenisi ile firma degistirmelidir.

12. Biosistem A15 Kit Yikama Solusyonu

Laboratuvarimizda bulunan cihaz ile uyumiu ve/veya ayni marka olmalidir.
Uyumsuz kitler iade edilip 10 guin icerisinde yenisi ile firma degistirmelidir.

13.Enjektér 5 cc
14. Biyokimya Kan Tiipii

CE sertifikall, sari kapakli, silika jelli 5 mLhacime sahip olmalidir.

15.HPLC Hizmet Alimi
Emamektinbenzoat standart ¢ézeltisi hazirlama yontemi asagidaki adimlari igermelidir:
Emamektinbenzoat stok ¢ézeltisi (100 Hg/ml) hazirlama:

Uygun miktarda emamektinbenzoat, asetonitril icinde ¢oztilerek 100 pg/mi
konsantrasyonunda stok ¢ozeltisi hazirlanacak.

Bu stok ¢ozeltisi karanlikta -20 °C'de saklanacaktir.
Takviye seviyeleri ve kalibrasyon ¢ozeltileri hazirlama:

HPLC analizi igin takviye seviyeleri ve kalibrasyon cozeltileri, asetonitril ile seyreltilerek
0,005 ila 1 pug/ml arasinda degisen konsantrasyonlara ulasacak sekilde hazirlanacaktir.

Hazirlanan ¢ézeltiler 4 °C'de saklanacaktir.
Kalibrasyon egrisi olusturma:

Emamektinbenzoat igin kalibrasyon egrisi, tepe alaninin karsilik gelen kalibrasyon
standardinin konsantrasyonuna karsi grafiginin cizilmesiyle elde edilecektir.

Her bir galigma standart ¢ézeltisi kullanilarak standart egdri olusturulacaktir.
Calisma standartlari hazirlama:

Galigma standartlari, emamektinbenzoat stok ¢ézeltisinin bir alintisiyla ~100 pg
emamektin B1a/mL konsantrasyonuna ayarlanmis, (~80% emamektin B1a serbest bazi
iceren) bir emamektinbenzoat stok ¢6zeltisinin seri seyreltiimesiyle hazirlanacaktir.

HPLC analizi i¢in hizmet alim:

Emamektinbenzoat numunelerinin HPLC analizi, bir hizmet saglayici tarafindan
gergeklestirilecektir.

Bu slreg, emamektinbenzoat analizleri igin standartlarin hazirlanmasi ve HPLC analizi
icin gerekli olan kalibrasyonun saglanmasi adina énemli bir adimlar dizisidir



