T.C.
ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITESI DONER SERMAYE iSLETME MUDURLUGU

“Taant

= SAMSUN
—
26.03.2024
Teklif No : 2024-1749
isin Adu : Dort (4) kalem tibbi malzeme satin alinmast isi.

Alim Sekli  : 4734 Sayili Kamu fhale Kanununun 22/d bendine gére (Dogrudan Temin)

Dért (4) kalem tibbi malzeme satin alimi 4734 sayth Kamu ihalq Kanunu 'nun 22/d bendine gore (Dogrudan Temin) gore
satialinacaktir. S6z konusu alimin yapilabilmesi i¢in teklif mektuplarimizi Idari Sartname ve Teknik Sartnameye gore hazirlayarak, son
basvuru tarihine kadar tarafimiza (omusamsa@omu.edu.tr) bildirilmesini rica ederim.

Murat GENCTURK
Satinalma Memuru
IDARI SARTNAME

1.idarenin

a.Ad1-Adresi : ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITESI SAGLIK UYGULAMA VE ARASTIRMA

MERKEZI SATINALMA UNITESI KURUPELIT/SAMSUN

b.Telefon ve Faks Numarasi : 036231219 19-2318-0 362 457 60 10
2.ihale Konusu Mahn :

a.Malzemeyi isteyen Unite : Gogiis Cerrahi

b. Niteligi, Tiirii ve Miktar: : Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmistir.

c.Teslim Yeri : Ameliyathane depo

d.Teslim Tarihi : Idarenin verecegi siparise istinaden 20 giin icerisinde malzeme teslim edilmelidir.
3.Teklifin Verilebilecegi

a.Yer : OMUSUVAM Satin Alma Unitesi Kurupelit/Samsun

b.Son Basvuru Tarihi ve Saati : 29/03/2024 16:30

4.1haleye Katilabilmek icin gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
a. Birim fiyat mektubu ve cetveli
b. Teklif edilen malzemeler son basvuru tarihi itibariyle T.C.Ila¢ ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasima (Bundan sonra “TITUBB”
olarak yazilacaktir.) kayitl ve Saghk Bakanligi tarafindan onayli olmalidir. TITUBB'den onayl olduguna dair yazict ¢iktist teklif zarfi
icerisine konulmalidir. Saghk Bakanligi tarafindan onayl ibaresi olmayan malzemeler ihale disi birakilacaktir.
c. Thale konusu malzemeyi satmaya yetkili olunduguna dair TITUBB'den alinan firma ve/veya bayii tamimlayici numarasi verilmelidir.
TITUBB'den alinan firma ve/veya bayii tanimlayict numarasinin yazili oldugu yazici ¢iktisi teklif zarfi icerisinde konulmaldr.
d. CE isareti ve onayli kurulus kodu Muayene ve Kabul agamasinda kontrol edilecektir.
e. Numune: Teklif edilen malzeme igin teknik degerlendirmede kullanilmak {izere Ek 2'de belirtilen numune teslim tutanagi

ile bir (1) adet numune teslim edilecektir. Numune teslim edilmeyen {iriinler i¢in degerlendirme yapilmayacaktir.
f. Teklif veren firmalar sattiklar iiriinlerin SGK tarafindan 6denecegine, 6denmedigi takdirde Déner Sermaye Isletme Miidiirliigii'nden
herhangi bir 6deme talebinde bulunmayacaklar: gibi Tahakkuk ettirilecek cezayr karsilayacaklarina iliskin Taahhiitnameyi teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
5. Teklifin Tiirii
a. Istekliler tekliflerini,her bir is kaleminin miktari ile bu is kalemleri i¢in teklif edilen birim fiyatlariin ¢arpimi sonucu bulunan toplam
bedel tizerinden verilecektir.
6. Teklif ve 6demelerde gecerli para birimi
a.Isteklilerin tekliflerini Tiirk Parasi olarak vermeleri zorunludur ve ddemeye esas para birimide Tiirk Parasidir.
7. Alternatif Teklifler
a.Alternatif teklif verilemez.
8.Kismi Teklif Verilmesi
a. Bu ihalede kismi teklif verilebilir. Kismi teklif her kalem malzemenin tamamina verilecektir.
9. Garanti ve Garanti siiresi sonras1 bakim onarim
a. Teslim edilecek iiriinlerin miadlar1, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) y1l olmalidir. Uriinlerin miadlarinmn dolmasma 3 (ii¢) ay kala
kurum tarafindan yiikleniciye yazili bilgi verilecektir. Yiiklenici 3 (ii¢) is giinl i¢cinde kuruma yazili olarak izlenecek prosediir konusunda
bilgi vermelidir. Yazili bilgi gelmemesi halinde kurum kendi segecegi yol ile {irlinleri yiikleniciye iade eder. Yiikleniciye iade edilen
irlinler kurum sorumlulugundan ¢ikar. Yiiklenici iadesi yapilan triinleri 15 (onbes) giin igerisinde daha uzun miadlilari ile degistirip
kuruma teslim etmek zorundandir. Teslim edilen {iriinlerin kurum stoklarindan bitimine kadar yiiklenici sorumlulugu devam eder.
10. Teklif Gecgerlilik Siiresi
a. Teklif gecerlilik siiresi en az 30 giin olmahdir.
11.Tekliflerin Sunulma Sekli
a. Teklif Mektubu bu Sartname ile istenilen biitiin belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfin iizerine isteklinin adi, soyadi veya
ticaret unvanitebligata esas agik adresiteklifin hangi ise ait oldugu,teklif numarasi ve ihaleyi yapan idarenin agik adresi yazilir.
Zarfin yapistirilan yeri istekli tarafindan imzalanarak,miihiirlenecek veya kaselenecektir.
b. Teklifler ihale dokiimaninda belirtilen son bagvuru tarih ve saatine kadar imza karsiliginda idareye (tekliflerin sunulacag yere) tesliM
edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve agilmadan istekliye iade edilir.
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c. Teklifler iadeli taahhiitlii olarak posta ile gonderilebilir. Posta ile gonderilecek tekliflerin dokiianda belirtilen saate kadar idareye
ulasmasi sarttir. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan teklifler degerlendirmeye alinmaz.

12. Tekliflerin Alinmasi
a. Teklifler son basvuru ve saatine kadar OMUSUVAM Satinalma Unitesi'nde imza karsilig1 teslim alinacaktir.
13. Tekliflerin Degerlendirilmesi
a. Zarflar1 uygun olan ve yeterlik kriterlerini saglayan isteklilerin uriinleri Teknik degerlendirmeye alinacaktir.
14. Ekonomik Ac¢idan en Avantajh Teklifin Belirlenmesi
a. Ekonomik agidan en avantajli teklif en diisiik fiyat esasina gore belirlenecektir.
15. Teklifin Karara Baglanmasi
a. Bu sartname hiikiimlerine gore yapilan degerlendirme sonucu ihale ekonomik agidan en avantajli teklifi veren isteklinin {lizerinde
birakilacaktir.
16. Sozlesme Y apilmasi
a. Sozlesme yapilmayacaktir.
17.Odeme Yeri ve Sartlar
a. Odeme yeri Ondokuz Mayis Universitesi Déner Sermaye Saymanlik Miidiirliigii tarafindan yapilacaktir.
b. Ondokuz Mayis Universitesi Doner Sermaye Saymanhg Miidiirliigiince, mahn teslimine binaen kesilecek faturanmn tahakkuka

baglanmasindan sonra nakit durumu miisait olmasi1 halinde 180 (yiizseksen) giin igerisinde 6denecektir. Kurumumuz
gelirlerinde artis olmasi halinde erken 6deme yapilabilecektir. Kurumumuz ihtiyaci iizerine 4734 sayih K.i.K.na gore yapilacak
her tiirlii mal/hizmet/yapim isleri ihaleleri veya dogrudan teminleri sonucunda yapilacak her tiirlii 6demeler, mallarin
Hastanemiz deposuna tesliminden veya hizmetin/yapim isinin teslim alinmasindan sonra Kkesilecek fatura tarihine gore siraya
konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatina ve banka hesabimizdaki nakit durumuna gore sirasiyla 6deme yapilacaktir.
Hastanemiz gelirlerinin tahsilatinda ve baska nedenlerle meydana gelebilecek nedenlerle nakit sikintis1 oldugu takdirde
odemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklhiklardan dolayr kurumumuz hi¢bir yiikiimliiliik
altina girmez. Alacakh firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
ihaleye veya dogrudan teminlere istirak eden firmalar yukarida belirtilen sartlar1 aynen kabul etmis sayilirlar.
¢. Sosyal Giivenlik Kurumu ''Saghk Uygulama Tebligi'' faturalama islemleri geregince, saghk hizmeti isleminin bittigi tarih
itibariyle faturalandirilmasi gereken donemi takip eden en ge¢ 2 ay icerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar isleme
alinmayacaktir. Herhangi bir sebepten dolayr faturamin kuruma teslim edilmemesi durumunda, yiiklenici ilgili alacagindan
vazgecmis sayllacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktir.
18. Gecikme Cezasi
a. Idare tarafindan is zamaninda bitirilmedigi/mal teslim edilmedigi taktirde gegen her takvim giinii igin yiikleniciye yapilacak
o0demelerden siparis bedeli iizerinden %0.5 (bindebes) oraninda gecikme cezasi kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutart higbir sekilde
alim bedelini asamaz.
b. Gecikme cezasi yiikleniciye ayrica protesto ¢ekmeye gerek kalmaksizin &demelerden kesilir. Bu cezanin 6demelerden
kargilanamamasi halinde Yiikleniciden ayrica tahsil edilir.
c. Isin siiresi igerisinde teslim edilen mallarin idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabuliinde gecen siireler isin siiresinden
sayllmaz. Isin siiresi icerisinde uygun ¢ikmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak iizere yeniden getirilen mallarm
muayenesi yapilir.
d. Bu gecikme ihtarmin yiikleniciye tebliginden itibaren 20 (yirmi) giinii gectigi taktirde idare siparis iptal edilmis sayilacaktir. Siparisin
iptal edilmesi dolayisiyla yiiklenici hakkinda gerekli islem yapilacaktir.
e.Taahhiidiin yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayili kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden 6nceki 5 yil
icinde, ihaleyi yapan idareyi yaptigi isler sirasinda is veya meslek ahlakina aykiri faliyetlerde bulundugu bu idare tarafindan ispat edilen )
Idaremizin sonraki alimlarinda ihale dis1 birakilacaktir. Ayrica yiiklenicinin bagl oldugu Ticaret Odasima taahhiidiinii yerine getirmedigi
bildirilecektir.
f. Saghk Bakanlig1 Tibbi Cihaz Yénetmeligi, Viicut Disinda Kullanilan Tibbi Tani Cihazlar1 Yénetmeligi ve Viicut Iginde Kullanilan
Aktif Tibbi Cihazlar Yonetmeligine tabii malzemeler icin verilen TITUBB kodunun hatal1 verilmesi ve/veya TITUBB tarafindan iptal
edilmesi ve/veya degistirilmesi halinde Idarenin malzeme ile ilgili ugrayacag: zarar ilgili faturanin tahakkunda diisiilecek, fatura 6denmis
ise firma alacaklarindan tahsil edilecektir. Ayrica idarenin deposunda kalan iiriinler istenildiginde tedarikgi tarafindan iade alinacaktir.
Ihaleye katilan istekli bu sartlar1 kabul etmis sayilir.
19. Diger

a) 4734 sayilh Kamu Thale Kanunu 'nun 22. maddesine gore Dogrudan Temin yoluyla yapilacak alimlara istinaden kesilecek olan
50.000,00 TL tutarin alundaki faturalara, temlik koyulmayacakuir.

b) istekliler her bir kalem icin gegerli olan SUT eki listelerde ilan edilen KDV harig satis fiyatlarindan en az % 15
oraninda indirim yaparak tekliflerini hazirlayacaklardir.

c) Saglk Uygulama ve Arastirma Merkezimiz i¢in yapilacak Cerrahi Alet alimlarinda; uhdesinde malzeme kalan
Fiberleme yéntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altindaki aletlere barkod vurulamayacagi igin
béliim set, set ismi veya idaremizce verilecek numaralar yazilacaktir.

EKi: 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli
2. Teknik Sartname
3. Numune Teslim Tutanagi (Numuneler son basvuru tarihinden itibaren 7 (yedi) giin icerisinde teslim edilecektir. Belirlenen
stire igerisinde numuneler teslim edilmedigi takdirde firmanin teklifi degerlendirilmeye alimmayacaktir.)
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BiRIiM FiYAT TEKLIiF CETVELI

TEKLIF NUMARASI :2024-1749 Dort (4) kalem tibbi malzeme satin alinmasi isi.
SON BASVURU TARIHI :29/03/2024 16:30

0

Teklif Sahibinin / Firma Unvani,Uyrugu
Adi Soyadi / Firma Unvani,Uyrugu

Agik Tebligat Adresi

Bagli Oldugu Vergi Dairesi ve Vergi Num.

Telefon Numarasi

Fax Numarasi
E-mail Adresi

Teklifiniz son bagvuru tarihinden itibaren (rakam ve yazi ile) takvim giinii gegerlidir.

FIYAT VERECEK OLAN FiRMALAR EN AZ 7 (YEDI) iS GUNU ICERISINDE NUMUNE
GONDERMEK ZORUNDADIR. NUMUNE GONDERMEYEN FIiRMALAR KESINLIKLE
DEGERLENDIRILMEYECEKTIR.

(Daha once firmanizca temini yapilmis olan iiriin dahi olsa numune kesinliligi esastir.)

I§I. UBB KODU Malzeme Adi Markasi1 [KDV Or| SUT kodu | Miktar| Birim w Tutar1
o Birim Fiyat
1 [ENDOSKOPIK LINEER KESICI KAPATICI 10 ADET
STAPLER STANDART HANDLE 16 CM
b Endo Artikiile Yiikleme Unitesi 60mm Ekstra Kalin 20 ADET
[Doku
3 ]?N]_DO A_RTTKULE EGIK UCLU YUKLEME 20 ADET
[UNITESI 45MM VASKULER/ ORTA DOKU
4 ]?N]_DO A_RTTKULE EGIK UCLU YUKLEME 50 ADET
[UNITESI 45SMM ORTA- KALIN DOKU

TOPLAM TUTAR (KDV HARIC)

NOT: UBB KOD NUMARALARININ GONDERILMESi GEREKMEKTEDIR

Idarenizce alim1 yapilacak olan teklifle ilgili Idari Sartname, Teknik Sartname tarafimizdan incelenis, okunmus ve herhangi bir ayrim ve smirlama yapmadan biitiin
kosullartyla 1onar edilmistir. Ihaleye iliskin olarak asagidaki hususlari igeren teklifimizin kabuliinii arz ederiz.

1-Taahhiidiin yerine getirilmesine iligkin olarak idari sartnamede teklif fiyata dahil olmasi 6ngoriilen biitiin masralar teklifimize dahildir.

2- Aldigimz herhangi bir teklifi veya en diisiik teklifi segmek zorunda olmadiginizi 1onar ediyoruz.

3- Ihale konusu lona ilgili olmak iizere idarenizce yapilacak/yaptirilacak lonarl islerde, idareizin ¢ikarlarina aykir: diisecek higbir eylem ve olusum iginde
olmayacagimizi taahhiit ediyoruz.

4- Bu ihalede, tekliflerin kalem/kisim bazinda ayr1 ayr1 degerlendirilecegini, teklif ettigimiz her bir mal kalemi/ kisimi igin ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi /
kistmindan bir veya daha fazlasinin iizerimize birakilabilecegini, bu durumda tizerimizde kalan mal kalemi/ kisminin tutarlar1 {izerinden hesaplanacak toplam bedelle
tizerimizde kalan isi yapacagimizi lonar ve taahhiitederiz.

5- Odeme Yeri ve Sartlari

a. Odeme yeri Ondokuz Mayis Universitesi Doner Sermaye Saymanlik Miidiirliigii tarafindan yapilacaktir.

b. Ondokuz Mayis Universitesi Déner Sermaye Saymanligi Miidiirliigiince, malin teslimine binaen kesilecek faturanin tahakkuka baglanmasindan 1onar nakit durumu miisait
olmasi halinde 180 (yiiz seksen) giin igerisindeddenecektir.

Ad ve SOYAD-Firma Kase
Imza

M.C.
mirac.calisir@omu.edu.tr
0(362)3121919-3916
Fax : 0362 457 6010




NUMUNE TESLIM TUTANAGI
Tarih: //

TEKLIF NUMARASI : 2024-1749 Dort (4) Kalem tibbi malzeme satin alimu isi.
SON BASVURU TARIHI :29/03/2024 16:30
ISTEK YAPAN BOLUM : AMELIYATHANE DEPO
S. | Teklif Malzeme Adi Markasi Uretici Mensei Miktar| Birim
No |S;ra No Firma Adi
1 [ENDOSKOPIK LINEER KESICI KAPATICI STAPLER STANDART
HANDLE 16 CM
2 [Endo Artikiile Yiikleme Unitesi 60mm Ekstra Kalin Doku
3 [ENDO ARTIKULE EGiK UCLU YUKLEME UNITESI 45SMM VASKULER/
(ORTA DOKU
4 [ENDO ARTIKULE EGiK UCLU YUKLEME UNITESI 45SMM ORTA-
[KALIN DOKU

Yukarida yazilan numune / numuneler tarafimizdan teslim alinnmstir.

Teslim Edilen Bolim: HASTANE GENEL DEPOSU
Teslim Tarihi
Teslim Alanin Teslim Eden Firma
Adi Soyadi
Unvam

Not:Teklifler numune teslim tutanag: kurum yetkilisince imzali olmak kaydiyla teklif ve tutanak birlikte verilecektir.Numune teslim
tutanad1 olmayan teklifler degerlendirmeye alinmayacaktir.
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NO s W R

10.

X1,

12,

13.
14.

DISPOSABLE ENDOSKOPIK GRASPING OZELLIKLI

KAPATICI VE KESICi STAPLER

DISPOSABLE OLMALIDIR.

ENDOSKOPIK CERRAHIDE KULLANIMA UYGUN OLMALIDIR.

STAPLERIN SAFTININ YUKLEME UNITESiZ BOYU 16(+1,5)CM OLMALIDIR.

30,45 VE 60 MM YUKLEME UNITELERi AYNI STAPLER iLE KULLANILABILMELIDIR.
STAPLERIN SAFTI 360° ROTASYON HAREKETINi YAPABILMELIDIR.

25 KEZ ATESLENEBILME OZELLIGINDE OLMALIDIR,

DOKUYA UYGUN YERLESIM iCIN, YOKLEME UNITESININ iLK TETIKLEMEDE CENESI
KAPANMALI ISTENDIGINDE STAPLERDEKI METRIK PENCEREDEKi MANDALLAR GERI
CEKILEREK VEYA TETIK iLERI iTiLEREK ATESLEME OLMAKSIZIN TEKRAR DOKUYU
SERBEST BIRAKABILME OZELLIGINE SAHIP OLMALIDIR.

GUVENLIK ACISINDAN KONTROLLU ATESLEMEYE SAGLAMAK iCiN STAPLER SADECE
YESIL BUTONA BASILARAK AKTIVE EDILEBILMELIDIR.

TUM HAT BOYUNCA IiDEAL ‘B’ FORMASYONU SAGLAYABILMESI iCiN STAPLER HER
TETIKLENDIGINDE KADEMELI OLARAK 15 MM KAPAMA VE KESME YAPMA
OZELLIGINE SAHIP OLAMALIDIR. BU OZELLIK STAPLARIN UZERINDEKI METRIK
PENCEREDEN TAKIP EDILEBILMELIDIR.

YUKLEME UNITESI ATESLEME SIRASINDA ISTENILEN MESAFEDE ATESLEMENIN
DURDURULMASINA OLANAK SAGLAYACAK MEKANIZMAYA SAHip OLMALDIR.
ERGONOMIK PISTOL TiP TUTAC TASARIMI SAYESINDE STAPLER TEK ELLE KULLANIMA
UGUN YAPIDA OLMALIDIR.

ENDOSKOPIK KAPATICI KESICi STAPLER UZERINDE BULUNAN ARTIKULASYON
MANDALI SAYESINDE SAGA VE SOLA 45° ACILABILIR OLMALIDIR.

STERIL PAKETLI MALZEME EN AZ 3 YIL MiYADLI OLMADIR.

MALZEMEY] TEKLIF EDEN FIRMA DISTRIBUTORLUK VEYA YETKIL] SATICI BELGESINI
IBRAZ ETMELIDIR.



KIVRIK UCLU ENDOSKOPiK ARTiIKULASYONLU BASAMAKLI STAPLER KARTUSU ORTA

10.

11.

12.

KALIN DOKU

Acik ve endoskopik cerrahide kullanima uygun olmahdir.

Kartus zimbalarin yer aldig alt aksam, zimbalarin atesleme ile beraber B formasyonunun
olusmasini saglayan anvil kismindan ve bicaktan olusmalidir.

Anvil kismi staplerin kapanma basincini dokuya daha iyi aktarabilmesi icin sabit ve
dayanikli olmalidir.

Yikleme initesi kesme hattinin sagina ve soluna farkli bacak boylarina sahip {cer sira
zimba yerlestirerek kesmeyi saglamalidir.

Yikleme tnitesindeki zimbalar ateslendikten sonra en uygun lateral sikistirma basincini
saglamast icin asagidaki dlgiilere sahip olmalidir.

-en icteki zimbalarin ateslemeden dnceki bacak uzunlugu 3.0mm ateglendikten sonraki
Olglisti 1.25mm

-orta siradaki zimbalarin ateslemeden énceki bacak uzuniugu 3.5mm ateslendikten
sonraki 6l¢listi 1.5mm

-en dig zimbalarin ateslemeden dnceki bacak uzunlugu 4.0 mm ateslendikten sonraki
6lclist 1.75mm olmaldir.

En dis siradaki zimba en yiiksek yapida olmali , dokuyu daha az sikistirmali, zimba hatt
glvenligini maksimuma cikartmalidir.

Ylkleme Unitesi stapler lizerindeki mandal vasitasi ile 45 derece saga 45 derece sola
artikiilasyon yapmalidir.

Yikleme Unitesi Gizerinde bicagin harekete gectigi ve bigagin durdugu noktalari gosteren
cizgiler yer almalidir.

Zimba hatti uzunlugu en az 45 mm kesi hatt uzunlugu en az 42mm olmalidir.

Yikleme dnitesinin distal ucu, gériiniisii kolaylastiran, diseksiyon yaparak ilgili dokunun
arkasina gegebilmeyi ve kartusu yerlestirmeyi kolaylastiracak sekilde atravmatik kivrik
uca sahip olmalidir.

Stapler kartusu tizerinde yer alan sar emniyet kilifi ile gelmelidir kilif Gzerinde otomatik
stapleri aktive etmek igin kullanilan ¢ip olmalidir.

Yikleme Ginitesi 12mm porttan kullanilabilir olmalidir.



10.

11.

12,

KIVRIK UCLU ENDOSKOPIK ARTIKULASYONLU BASAMAKLI STAPLER KARTUSU
VASKULER DOKU

Acik ve endoskopik cerrahide kullanima uygun olmalidir.

Kartus zimbalarin yer aldig alt aksam, zimbalarin atesleme ile beraber B formasyonunun
olugsmasini saglayan anvil kismindan ve bigaktan olusmalidir.

Anvil kismi staplerin kapanma basincini dokuya daha iyi aktarabilmesi icin sabit ve
dayanikli olmalidir.

Yiikleme nitesi kesme hattinin sagina ve soluna farkli bacak boylarina sahip cer sira
zimba yerlestirerek kesmeyi saglamalidir.

Yikleme Gnitesindeki zimbalar ateglendikten sonra en uygun lateral sikistirma basincini
saglamasi icin asagidaki dlciilere sahip olmalidir.

-en icteki zimbalarin ateslemeden &nceki bacak uzunlugu 2.0mm ateslendikten sonraki
Olglist 0.75mm

-orta siradaki zimbalarin ateslemeden &nceki bacak uzunlugu 2.5mm ateslendikten
sonraki dlclisii 1.0mm

-en dis zimbalarin ateslemeden dnceki bacak uzunlugu 3.0mm ateslendikten sonraki
Ol¢ist 1.25mm olmalidir.

En dig siradaki zimba en yiiksek yapida olmali , dokuyu daha az sikistirmali, zimba hatti
guvenligini maksimuma cikartmalidir.

Yukleme Unitesi stapler tizerindeki mandal vasitas: ile 45 derece saga 45 derece sola
artikiilasyon yapmalidir.

Yukleme Unitesi dizerinde bigagin harekete gectigi ve bicagin durdugu noktalari gésteren
cizgiler yer almalidir.

Zimba hatti uzunlugu en az 45 mm kesi hatti uzunlugu en az 42mm olmalidir.

Yikleme Gnitesinin distal ucu, gorlinlisu kolaylastiran, diseksiyon yaparak ilgili dokunun
arkasina gegebilmeyi ve kartusu yerlestirmeyi kolaylastiracak sekilde atravmatik kivrik
uca sahip olmalidir.

Stapler kartusu Gizerinde yer alan sari emniyet kilifi ile gelmelidir kilif tizerinde otomatik
stapleri aktive etmek icin kullanilan ¢ip olmalidir.

Yikleme {initesi 122mm porttan kullanilabilir olmalidir.



ENDOSKOPIK ARTIKULASYONLU BASAMAKLI STAPLER KARTUSU

1.

10.

11.

12.

Acik ve endoskopik cerrahide kullanima uygun olmalidir.

Kartus zimbalarin yer aldig alt aksam, zimbalarin atesleme ile beraber B formasyonunun
olusmasini saglayan anvil kismindan ve bicaktan olusmalidir.

Anvil kismi staplerin kapanma basincini dokuya daha iyi aktarabilmesi icin sabit ve
dayanikli olmalidir.

Yikleme lnitesi kesme hattinin sagina ve soluna farkli bacak boylarina sahip tiger sira
zimba yerlestirerek kesmeyi saglamalidir.

Yikleme Gnitesindeki zimbalar ateslendikten sonra en uygun lateral sikistirma basincini
saglamasi igin asagidaki dlciilere sahip olmalidir.

-en icteki zimbalarin ateslemeden 6nceki bacak uzunlugu 4.0mm ateslendikten sonraki
Olclsli 1.75mm

-orta siradaki zimbalarin ateslemeden énceki bacak uzunlugu 4.5mm ateglendikten
sonraki 6lglisti 2,0mm

-en dis zimbalarin ateslemeden 6nceki bacak uzunlugu 5.0mm ateslendikten sonraki
Olclisti 2,25mm olmalidir.

En dis siradaki zimba en yiiksek yapida olmali, dokuyu daha az sikistirmali, zimba hatti
guvenligini maksimuma ctkartmalidir.

Yikleme Unitesi stapler Gizerindeki mandal vasitasi ile 45 derece saga 45 derece sola
artikilasyon yapmaldir.

Yikleme Unitesi Gizerinde bicagin harekete gectigi ve bicagin durdugu noktalari gdsteren
cizgiler yer almalidir.

Zimba hatti uzunlugu en az 45mm kesi hatti uzunlugu en az 42mm olmalidir.

Yikleme tnitesi kalin doku uygulamalarindan ‘B’ formasyonunun olugmast icin atesleme
ile beraber tist ceneyi doku tizerine pozisyonlayan bicaga monte mekanizmaya sahip
olmalidir.

Stapler kartusu Gizerinde yer alan sari emniyet kilifi ile gelmelidir kilif Gzerinde otomatik
stapleri aktive etmek igin kullanilan ¢ip olmalidir.

Yikleme lnitesi 12mm porttan kullanilabilir olmalidir.
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